[bookmark: _Toc451522337]温州市中医院传染病合规平台建设内镜中心洗消数据对接项目采购文件
1、 项目名称：温州市中医院传染病合规平台建设内镜中心洗消数据对接
二、采购方式：公开遴选（非政府采购）
[bookmark: OLE_LINK1]三、预算金额：20000元
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK6]四、招标内容及技术要求
[bookmark: OLE_LINK5]（一）招标内容
[bookmark: OLE_LINK4]
	采购内容
	数量
	单位
	建设周期

	传染病合规平台建设内镜中心洗消数据对接接口

	1
	套
	合同签订后30天完工


（二）项目背景
随着医疗信息化的持续推进，各级医疗机构迫切需要实现内镜中心洗消记录与区域卫生信息平台的无缝对接，以达成医疗数据的高效互联互通和精准统一管理，进而提升医疗服务品质并强化监管效能。本项目用于完成医院内镜中心追溯管理系统与浙江省健康数据高铁数据传输规范（疾控部分）相关要求的数据接口，用于高效管理与精准传输内镜中心洗消流程及质量控制等关键数据。

（三）技术要求
本项目需符合《浙江省健康数据高铁数据传输规范（疾控部分）-第 7 部分：内镜中心洗消记录》、《浙江省医疗机构传染病防治依法执业合规平台数据传输规则-内镜中心》的要求。
1.支持对当前内镜中心追溯管理系统进行改造，满足数据元属性要求，并以视图方式提供内镜中心洗消流程、质量控制子集中所要求的数据和字段；
（下附内镜中心洗消流程、质量控制子集的数据元属性）
附表1 内镜中心洗消流程子集的数据元属性

	序 号
	数据元标识
	数据元名称
	非空 约束
	数据 类型
	表示格式
	定义
	允许值

	1
	tyshxydm
	统一社会信 用代码
	M
	S1
	AN18
	联合主键，医疗机构的 18 位统一社会 信用代码
	

	
2
	
yljgdm
	医疗机构代 码
	
C
	
S1
	
AN..30
	为患者提供诊疗服务的医疗机构，经
《医疗机构执业许可证》登记的，并按 照特定编码体系填写的 22 位代码
	

	3
	yljgmc
	医疗机构名 称
	M
	S1
	AN..50
	医疗机构的组织机构名称。若有多个机 构名称，必须填写第一名称
	

	

4
	

yqdm
	
院区代码
	

M
	

S1
	

AN..10
	联合主键。医疗机构院区的顺序号代  码。无多院区可自定义代码，例如“0 1”。联合统一社会信用代码唯一标识 一个机构
	

	5
	yqmc
	院区名称
	C
	S1
	AN..50
	医疗机构院区的名称
	

	6
	njxdlsh
	内镜消毒流 水号
	M
	S1
	AN..50
	联合主键。 按照某一特定编码规则赋予 内镜中心洗消流程的顺序号
	

	7
	
qgwym
	全国唯一码
	M
	S1
	AN..30
	《医疗机构执业许可证》全国唯一识别 码，卫生监督管理系统可查询
	

	8
	njbh
	内镜编号
	M
	S1
	AN.100
	内镜编号或内镜钢印编号
	

	9
	njmc
	内镜名称
	O
	S1
	AN..100
	内镜名称
	

	10
	njlx
	内镜类型
	M
	S2
	N1
	胃镜、肠镜、纤支镜、其他
	1.胃镜 2.肠镜 3. 纤支镜 4.其他

	11
	qxrybh
	清洗人员编 号
	M
	S1
	AN..50
	清洗人员编号
	

	12
	qxryxm
	清洗人员姓 名
	M
	S1
	AN..50
	清洗人员姓名
	

	13
	qxfs
	清洗方式
	M
	S2
	N1
	清洗方式
	1.机洗 2.手洗

	14
	qxlcbh
	清洗流程编 号
	M
	S1
	AN..100
	本次内镜清洗流程编号
	

	15
	qxwd
	清洗温度
	O
	S1
	AN..20
	清洗温度
	

	
16
	
cmxkssj
	初酶洗开始 时间
	
C
	
DT
	
DT14
	手洗酶洗开始时间，清洗方式选择“2 手洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格式
	

	
17
	
cmxjssj
	初酶洗结束 时间
	
C
	
DT
	
DT14
	手洗酶洗结束时间，清洗方式选择“2 手洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格式
	

	18
	
mxsc
	酶洗时长
	C
	S1
	AN..20
	手洗酶液刷洗时长，清洗方式选择“2 手洗”时必填。
	

	
19
	
cxkssj
	次洗开始时 间
	
C
	
DT
	
DT14
	手洗次洗开始时间，清洗方式选择“2 手洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格式
	

	
20
	
cxjssj
	次洗结束时 间
	
C
	
DT
	
DT14
	手洗次洗结束时间，清洗方式选择“2 手洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格式
	

	
21
	
xdhmjkssj
	消毒或灭菌 开始时间
	
C
	
DT
	
DT14
	消毒/灭菌开始时间，清洗方式选择“2  手洗”时必填。 YYYYMMDDhhmmss 格式
	

	
22
	
xdhmjjssj
	消毒或灭菌 结束时间
	
C
	
DT
	
DT14
	消毒/灭菌结束时间，清洗方式选择“2  手洗”时必填。 YYYYMMDDhhmmss 格式
	

	23
	xdmjsc
	消毒灭菌时 长
	C
	S1
	AN..20
	消毒或灭菌剂的消毒灭菌时长，单位为 分钟，如 30
	

	
24
	
zmpxkssj
	终末漂洗开 始时间
	
C
	
DT
	
DT14
	终末漂洗开始时间，清洗方式选择“2 手洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格式
	

	
25
	
zmpxjssj
	终末漂洗结 束时间
	
C
	
DT
	
DT14
	终末漂洗结束时间，清洗方式选择“2 手洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格式
	

	
26
	
gzkssj
	干燥开始时 间
	
C
	
DT
	
DT14
	干燥开始时间，清洗方式选择“2  手  洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格 式
	

	
27
	
gzjssj
	干燥结束时 间
	
C
	
DT
	
DT14
	干燥结束时间，清洗方式选择“2  手  洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格 式
	

	28
	qxjsbbh
	清洗机设备 编号
	C
	S1
	AN..100
	清洗机编号，清洗方式选择“1  机洗” 时必填
	

	29
	qxjcxbh
	清洗机程序 编号
	O
	S1
	AN..100
	清洗机程序编号
	

	
30
	
jxyxkssj
	机洗预洗开 始时间
	
C
	
DT
	
DT14
	机洗预洗开始时间，机洗前手工清洗， 清洗方式选择“1  机洗”时必填。YY  YYMMDDhhmmss 格式
	

	
31
	
jxyxjssj
	机洗预洗结 束时间
	
C
	
DT
	
DT14
	机洗预洗结束时间，机洗前手工清洗， 清洗方式选择“1  机洗”时必填。YY  YYMMDDhhmmss 格式
	

	
32
	
jxcmxkssj
	机洗初酶洗 开始时间
	
C
	
DT
	
DT14
	机洗初酶洗开始时间，清洗方式选择  “ 1  机洗”时必填。YYYYMMDDhhm mss 格式
	

	
33
	
jxcmxjssj
	机洗初酶洗 结束时间
	
C
	
DT
	
DT14
	机洗初酶洗结束时间，清洗方式选择  “ 1  机洗”时必填。YYYYMMDDhhm mss 格式
	

	
34
	
jxpxkssj
	机洗漂洗开 始时间
	
C
	
DT
	
DT14
	机洗漂洗开始时间，清洗方式选择“1 机洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格式
	

	
35
	
jxpxjssj
	机洗漂洗结 束时间
	
C
	
DT
	
DT14
	机洗漂洗结束时间，清洗方式选择“1 机洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格式
	

	
36
	
jxxdkssj
	机洗消毒开 始时间
	
C
	
DT
	
DT14
	机洗消毒开始时间，清洗方式选择“1 机洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格式
	

	
37
	
jxxdjssj
	机洗消毒结 束时间
	
C
	
DT
	
DT14
	机洗消毒结束时间，清洗方式选择“1 机洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格式
	

	
38
	
jxzmpxkssj
	机洗终末漂 洗开始时间
	
C
	
DT
	
DT14
	机洗终末漂洗开始时间，清洗方式选择 “ 1  机洗”时必填。YYYYMMDDhhm mss 格式
	

	
39
	
jxzmpxjssj
	机洗终末漂 洗结束时间
	
C
	
DT
	
DT14
	机洗终末漂洗结束时间，清洗方式选择 “ 1  机洗”时必填。YYYYMMDDhhm mss 格式
	

	
40
	
jxgzkssj
	机洗干燥开 始时间
	
C
	
DT
	
DT14
	机洗干燥开始时间，清洗方式选择“1 机洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格式
	

	
41
	
jxgzjssj
	机洗干燥结 束时间
	
C
	
DT
	
DT14
	机洗干燥结束时间，清洗方式选择“1 机洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格式
	

	
42
	
jxkssj
	机洗开始时 间
	
C
	
DT
	
DT14
	机洗开始时间，清洗方式选择“1  机  洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格 式
	

	
43
	
jxjssj
	机洗结束时 间
	
C
	
DT
	
DT14
	机洗结束时间，清洗方式选择“1  机  洗”时必填。YYYYMMDDhhmmss 格 式
	

	44
	qxxdjdypt
	清洗消毒机 打印凭条
	C
	S1
	AN..1000 0
	清洗消毒机打印凭条图片，清洗方式选 择“1  机洗”时必填，base64 格式
	

	45
	njccgbh
	内镜存储柜 编号
	C
	S1
	AN..100
	内镜存储柜编号，入柜必填
	

	46
	ccgzsj
	存储干燥时 长
	O
	S1
	AN..20
	以分钟为单位
	

	47
	njccsj
	内镜储存时 长
	C
	S1
	AN..20
	以分钟为单位，入柜必填
	

	48
	
crrq
	存入日期
	C
	D
	D8
	内镜存入日期，入柜必填。YYYYMM DD 格式
	

	49
	
qcrq
	取出日期
	C
	D
	D8
	取出后记关联晨消过程，入柜必填。Y YYYMMDD 格式
	

	50
	brxm
	病人姓名
	M
	S1
	AN..50
	使用的病人姓名
	

	
51
	
mzblh
	门（急）诊 病历号
	
M
	
S1
	
AN..50
	患者在医疗机构内部的唯一标识，每次 就诊不变。若门诊住院患者唯一标识统 一，同住院病案号
	

	
52
	
zybah
	
住院病案号
	
M
	
S1
	
AN..50
	患者在医疗机构住院或建立家庭病床的 病案号，每次住院不变。若门诊住院患 者唯一标识统一，同门（急）诊病历号
	

	53
	brsysj
	病人使用时 间
	M
	DT
	DT14
	病人使用时间。YYYYMMDDhhmmss 格式
	

	
54
	
jlrqsj
	记录日期时 间
	
M
	
DT
	
DT14
	完成此次内镜洗消流程时的公元纪年日 期和时间的完整描述，YYYYMMDDhh mmss 格式
	

	55
	scbz
	删除标志
	M
	S2
	N1
	数据逻辑删除标志
	0.正常 1.删除

	56
	sjgxsj
	数据更新时 间
	M
	DT
	DT14
	数据更新时间。YYYYMMDDhhmmss 格式
	




附表2 内镜中心质量控制子集的数据元属性

	序 号
	数据元标识
	数据元名称
	非空 约束
	数据 类型
	表示格式
	定义
	允许值

	1
	tyshxydm
	统一社会信 用代码
	M
	S1
	AN18
	联合主键，医疗机构的 18 位统一社会 信用代码
	

	
2
	
yljgdm
	医疗机构代 码
	
C
	
S1
	
AN..30
	为患者提供诊疗服务的医疗机构，经 《医疗机构执业许可证》登记的，并 按照特定编码体系填写的 22 位代码
	

	3
	yljgmc
	医疗机构名 称
	M
	S1
	AN..50
	医疗机构的组织机构名称。若有多个 机构名称，必须填写第一名称
	

	

4
	

yqdm
	
院区代码
	

M
	

S1
	

AN..10
	联合主键。医疗机构院区的顺序号代  码。无多院区可自定义代码，例如“0 1 ”。联合统一社会信用代码唯一标识 一个机构
	

	5
	yqmc
	院区名称
	C
	S1
	AN..50
	医疗机构院区的名称
	

	6
	njzklsh
	内镜质控流 水号
	M
	S1
	AN..50
	联合主键。 按照某一特定编码规则赋 予内镜中心质量控制的顺序号
	

	7
	qgwym
	全国唯一码
	M
	S1
	AN..30
	《医疗机构执业许可证》全国唯一识 别码，卫生监督管理系统可查询
	

	8
	njbh
	内镜编号
	M
	S1
	AN.100
	内镜编号或内镜钢印编号
	

	9
	njmc
	内镜名称
	O
	S1
	AN..100
	内镜名称
	

	10
	njlx
	内镜类型
	M
	S2
	N1
	内镜类型
	1.胃镜 2.肠镜 3. 纤支镜 4.其它

	11
	qxlcbh
	清洗流程编 号
	M
	S1
	AN..100
	本次内镜清洗流程编号
	

	12
	mxpbnd
	酶洗配比浓 度
	O
	S1
	AN..20
	手洗实际酶洗配比浓度
	

	
13
	xdmjjpbpcb h
	消毒灭菌剂 配比批次编 号
	
M
	
S1
	
AN..100
	配置消毒/灭菌剂批次编号，配比日期 YYYYMMDD
	

	14
	xdjzl
	消毒剂种类
	M
	S2
	N1
	消毒剂种类
	0.消毒剂 1.灭菌 剂

	15
	xdjhmjjnd
	消毒剂或灭 菌剂浓度
	M
	S2
	N1
	消毒剂/灭菌剂浓度
	CVX-XDJHMJJ NDDM

	16
	
szzp
	试纸照片
	O
	S1
	AN..1000 0
	检测后试纸的照片存储，base64 格式
	

	17
	jcjgscsj
	检测结果上 传时间
	M
	DT
	DT14
	检测结果上传时间。YYYYMMDDhh mmss 格式
	

	18
	xdhmjjjcpc
	消毒或灭菌 剂监测频次
	O
	S1
	AN..20
	次/日
	

	19
	xdhmjjjcjg
	消毒或灭菌 剂监测结果
	M
	S2
	N1
	消毒或灭菌剂监测结果
	0.不合格 1.合格

	20
	xdmjrybh
	消毒灭菌人 员编号
	M
	S1
	AN..50
	消毒灭菌人员编号
	

	21
	xdmjryxm
	消毒灭菌人 员姓名
	M
	S1
	AN..50
	消毒灭菌人员姓名
	

	22
	xdmjjpcbh
	消毒灭菌剂 批次编号
	O
	S1
	AN..100
	消毒/灭菌剂批次编号，生产批次编号
	

	23
	zssbbh
	制水设备编 号
	M
	S1
	AN..100
	水处理设备编号或消毒滤芯编号
	

	24
	zssbzt
	制水设备状 态
	M
	S2
	N1
	制水设备的状态
	0.故障 1.正常

	25
	sdlxysl
	消毒滤芯用 水量
	O
	S2
	N1
	消毒滤芯用水量
	0.需更换 1.正常

	26
	qxxdjdypt
	清洗消毒机 打印凭条
	C
	S1
	AN..1000 0
	清洗消毒机打印凭条，机洗时必填
	

	27
	njccgbh
	内镜存储柜 编号
	C
	S1
	AN..100
	内镜存储柜编号，入柜必填
	

	
28
	
jlrqsj
	记录日期时 间
	
M
	
DT
	
DT14
	完成此次内镜质量控制时的公元纪年 日期和时间的完整描述，YYYYMMD Dhhmmss 格式
	

	29
	scbz
	删除标志
	M
	S2
	N1
	数据逻辑删除标志
	0.正常 1.删除

	30
	sjgxsj
	数据更新时 间
	M
	DT
	DT14
	数据更新时间。YYYYMMDDhhmmss 格式
	



2.支持对当前内镜中心追溯管理系统进行改造，并以视图方式提供内镜中心洗消流程数据上传、更新所要求的数据和字段；请求消息和响应消息需符合数据传输服务格式要求；（下附内镜中心洗消流程数据上传请求消息、响应消息的补充约束）
附表3 内镜中心洗消流程数据上传、更新请求消息的补充约束
	元素路径
	基数
	约束
	数据类型
	元素说明

	request_biz/tyshxydm
	1..1
	M
	String
	统一社会信用代码

	request_biz/yljgdm
	0..1
	C
	String
	医疗机构代码

	request_biz/yljgmc
	1..1
	M
	String
	医疗机构名称

	request_biz/yqdm
	1..1
	M
	String
	院区代码

	request_biz/yqmc
	0..1
	C
	String
	院区名称

	request_biz/njxdlsh
	1..1
	M
	String
	内镜消毒流水号

	request_biz/qgwym
	1..1
	M
	String
	全国唯一码

	request_biz/njbh
	1..1
	M
	String
	内镜编号

	request_biz/njmc
	0..1
	O
	String
	内镜名称

	request_biz/njlx
	1..1
	M
	String
	内镜类型

	request_biz/qxrybh
	1..1
	M
	String
	清洗人员编号

	request_biz/qxryxm
	1..1
	M
	String
	清洗人员姓名

	request_biz/qxfs
	1..1
	M
	String
	清洗方式

	request_biz/qxlcbh
	1..1
	M
	String
	清洗流程编号

	request_biz/qxwd
	0..1
	O
	String
	清洗温度

	request_biz/cmxkssj
	0..1
	C
	DateTime
	初酶洗开始时间

	request_biz/cmxjssj
	0..1
	C
	DateTime
	初酶洗结束时间

	request_biz/mxsc
	0..1
	C
	String
	酶洗时长

	request_biz/cxkssj
	0..1
	C
	DateTime
	次洗开始时间

	request_biz/cxjssj
	0..1
	C
	DateTime
	次洗结束时间

	request_biz/xdhmjkssj
	0..1
	C
	DateTime
	消毒或灭菌开始时间

	request_biz/xdhmjjssj
	0..1
	C
	DateTime
	消毒或灭菌结束时间

	request_biz/xdmjsc
	0..1
	C
	String
	消毒灭菌时长

	request_biz/zmpxkssj
	0..1
	C
	DateTime
	终末漂洗开始时间

	request_biz/zmpxjssj
	0..1
	C
	DateTime
	终末漂洗结束时间

	request_biz/gzkssj
	0..1
	C
	DateTime
	干燥开始时间

	request_biz/gzjssj
	0..1
	C
	DateTime
	干燥结束时间

	request_biz/qxjsbbh
	0..1
	C
	String
	清洗机设备编号

	request_biz/qxjcxbh
	0..1
	O
	String
	清洗机程序编号

	request_biz/jxyxkssj
	0..1
	C
	DateTime
	机洗预洗开始时间

	request_biz/jxyxjssj
	0..1
	C
	DateTime
	机洗预洗结束时间

	request_biz/jxcmxkssj
	0..1
	C
	DateTime
	机洗初酶洗开始时间

	request_biz/jxcmxjssj
	0..1
	C
	DateTime
	机洗初酶洗结束时间

	request_biz/jxpxkssj
	0..1
	C
	DateTime
	机洗漂洗开始时间

	request_biz/jxpxjssj
	0..1
	C
	DateTime
	机洗漂洗结束时间

	request_biz/jxxdkssj
	0..1
	C
	DateTime
	机洗消毒开始时间

	request_biz/jxxdjssj
	0..1
	C
	DateTime
	机洗消毒结束时间

	request_biz/jxzmpxkssj
	0..1
	C
	DateTime
	机洗终末漂洗开始时间

	request_biz/jxzmpxjssj
	0..1
	C
	DateTime
	机洗终末漂洗结束时间

	request_biz/jxgzkssj
	0..1
	C
	DateTime
	机洗干燥开始时间

	request_biz/jxgzjssj
	0..1
	C
	DateTime
	机洗干燥结束时间

	request_biz/jxkssj
	0..1
	C
	DateTime
	机洗开始时间

	request_biz/jxjssj
	0..1
	C
	DateTime
	机洗结束时间

	request_biz/qxxdjdypt
	0..1
	C
	String
	清洗消毒机打印凭条

	request_biz/njccgbh
	0..1
	C
	String
	内镜存储柜编号

	request_biz/ccgzsj
	0..1
	O
	String
	存储干燥时长

	request_biz/njccsj
	0..1
	C
	String
	内镜储存时长

	request_biz/crrq
	0..1
	C
	String
	存入日期

	request_biz/qcrq
	0..1
	C
	String
	取出日期




附表4 内镜中心洗消流程数据上传、更新响应消息的补充约束
	元素路径
	基数
	约束
	数据类型
	元素说明

	response_biz
	1..1
	M
	any
	响应业务参数体

	response_biz/njxdlsh
	1..1
	M
	String
	内镜消毒流水号

	response_biz/load_time
	1..1
	M
	DateTime
	存储时间。表示格式 DT14 ，YYYYMMDDhhmmss 格式



3. 支持对当前内镜中心追溯管理系统进行改造，并以视图方式提供内镜中心洗消流程对账索引上传所要求的数据和字段；请求消息和响应消息需符合数据传输服务格式要求；（下附内镜中心洗消流程数据对账索引上传请求消息、响应消息的补充约束）

附表5 内镜中心洗消流程数据对账索引上传请求消息的补充约束
	元素路径
	基数
	约束
	数据类型
	元素说明

	request_biz
	1..1
	M
	any
	请求业务参数体

	request_biz/data_date
	1..1
	M
	Date
	数据上传日期。发起对账时的前一天，表示格式 D 8 ，YYYYMMDD 格式

	request_biz/check_serial
	1..1
	M
	String
	对账流水号。一次对账分多个批次请求时，每次请 求的对账流水号相同

	request_biz/index_amount
	1..1
	M
	Number
	索引数量。发起对账时的前一天应上传的数据数量

	request_biz/batch_amount
	1..1
	M
	Number
	批次数量。索引数量超过 10000 时需分为多个批次 上，例如索引数量为 25000 时，批次数量应≥3

	request_biz/batch_sequence
	1..1
	M
	Number
	当前批次顺序号。从 1 开始，最大不超过批次数量

	request_biz/batch_index_amount
	1..1
	M
	Number
	当前批次索引数量。不超过 10000

	request_biz/batch_index_list
	1..1
	M
	List
	当前批次索引列表

	request_biz/batch_index_list/index
	1..*
	M
	any
	索引参数体

	
	request_biz/batch_index_list/index/njxd lsh
	1..1
	M
	String
	内镜消毒流水号



	1..1
	M
	String
	内镜消毒流水号




附表6 内镜中心洗消流程数据对账索引上传响应消息的补充约束
	元素路径
	基数
	约束
	数据类型
	元素说明

	response_biz
	1..1
	M
	any
	响应业务参数体

	response_biz/check_serial
	1..1
	M
	String
	对账流水号

	response_biz/index_amount_receive
	1..1
	M
	Number
	接收索引数量



4.支持对当前内镜中心追溯管理系统进行改造，并以视图方式提供内镜中心洗消流程数据对账结果通知所要求的数据和字段；请求消息和响应消息需符合数据传输服务格式要求；（下附内镜中心洗消流程数据对账结果通知请求消息、响应消息的补充约束）
附表7 内镜中心洗消流程数据对账结果通知请求消息的补充约束
	元素路径
	基数
	约束
	数据类型
	元素说明

	request_biz
	1..1
	M
	any
	请求业务参数体

	request_biz/data_date
	1..1
	M
	Date
	数据上传日期。发起对账时的前一天，表示格式 D 8 ，YYYYMMDD 格式

	
request_biz/check_serial
	
1..1
	
M
	
String
	对账流水号。同对账索引上传时的对账流水号。一 次对账结果分多个批次请求时，每次请求的对账流 水号相同

	request_biz/index_amount
	1..1
	M
	Number
	索引数量。发起对账时的前一天应上传的数据数量

	request_biz/index_amount_miss
	1..1
	M
	Number
	缺失索引数量

	
request_biz/batch_amount
	
1..1
	
M
	
Number
	批次数量。缺失索引数量超过 10000 时需分为多个 批次通知，例如缺失索引数量为 25000 时，批次数 量应≥3

	request_biz/batch_sequence
	1..1
	M
	Number
	当前批次顺序号。从 1 开始，最大不超过批次数量

	request_biz/batch_index_list
	1..1
	M
	List
	当前批次缺失索引列表

	request_biz/batch_index_list/index
	1..*
	M
	any
	索引参数体

	request_biz/batch_index_list/index/njxd lsh
	1..1
	M
	String
	内镜消毒流水号




附表8 内镜中心洗消流程数据对账结果通知响应消息的补充约束
	元素路径
	基数
	约束
	数据类型
	元素说明

	response_biz
	1..1
	M
	any
	响应业务参数体

	response_biz/receive_time
	1..1
	M
	String
	对账结果通知接收时间。表示格式 DT14，YYYYMMDDhhmm ss 格式



5.支持对当前内镜中心追溯管理系统进行改造，并以视图方式提供内镜中心质量控制数据上传、更新所要求的数据和字段；请求消息和响应消息需符合数据传输服务格式要求；（下附内镜中心质量控制数据上传请求消息、响应消息的补充约束）
附表9 内镜中心质量控制数据上传、更新请求消息的补充约束
	元素路径
	基数
	约束
	数据类型
	元素说明

	request_biz/tyshxydm
	1..1
	M
	String
	统一社会信用代码

	request_biz/yljgdm
	0..1
	C
	String
	医疗机构代码

	request_biz/yljgmc
	1..1
	M
	String
	医疗机构名称

	request_biz/yqdm
	1..1
	M
	String
	院区代码

	request_biz/yqmc
	0..1
	C
	String
	院区名称

	request_biz/njzklsh
	1..1
	M
	String
	内镜质控流水号

	request_biz/qgwym
	1..1
	M
	String
	全国唯一码

	request_biz/njbh
	1..1
	M
	String
	内镜编号

	request_biz/njmc
	0..1
	O
	String
	内镜名称

	request_biz/njlx
	1..1
	M
	String
	内镜类型

	request_biz/qxlcbh
	1..1
	M
	String
	清洗流程编号

	request_biz/mxpbnd
	0..1
	O
	String
	酶洗配比浓度

	request_biz/xdmjjpbpcbh
	1..1
	M
	String
	消毒灭菌剂配比批次编号

	request_biz/xdjzl
	1..1
	M
	String
	消毒剂种类

	request_biz/xdjhmjjnd
	1..1
	M
	String
	消毒剂或灭菌剂浓度

	request_biz/szzp
	0..1
	O
	String
	试纸照片

	request_biz/jcjgscsj
	1..1
	M
	DateTime
	检测结果上传时间

	request_biz/xdhmjjjcpc
	0..1
	O
	String
	消毒或灭菌剂监测频次

	request_biz/xdhmjjjcjg
	1..1
	M
	String
	消毒或灭菌剂监测结果

	request_biz/xdmjrybh
	1..1
	M
	String
	消毒灭菌人员编号

	request_biz/xdmjryxm
	1..1
	M
	String
	消毒灭菌人员姓名

	request_biz/xdmjjpcbh
	0..1
	O
	String
	消毒灭菌剂批次编号

	request_biz/zssbbh
	1..1
	M
	String
	制水设备编号

	request_biz/zssbzt
	1..1
	M
	String
	制水设备状态

	request_biz/sdlxysl
	0..1
	O
	String
	消毒滤芯用水量

	request_biz/qxxdjdypt
	0..1
	C
	String
	清洗消毒机打印凭条

	request_biz/njccgbh
	0..1
	C
	String
	内镜存储柜编号

	request_biz/jlrqsj
	1..1
	M
	DateTime
	记录日期时间

		request_biz/scbz
	1..1
	M
	String
	删除标志

	request_biz/sjgxsj
	1..1
	M
	DateTime
	数据更新时间



	1..1
	M
	String
	删除标志

	
	1..1
	M
	DateTime
	数据更新时间



附表10 内镜中心质量控制数据上传、更新响应消息的补充约束
	元素路径
	基数
	约束
	数据类型
	元素说明

	response_biz
	1..1
	M
	any
	响应业务参数体

	response_biz/njzklsh
	1..1
	M
	String
	内镜质控流水号

	response_biz/load_time
	1..1
	M
	DateTime
	存储时间。表示格式 DT14 ，YYYYMMDDhhmmss 格式



6.支持对当前内镜中心追溯管理系统进行改造，并以视图方式提供内镜中心质量控制对账索引上传所要求的数据和字段；请求消息和响应消息需符合数据传输服务格式要求；（下附内镜中心质量控制数据对账索引上传请求消息、响应消息的补充约束）
附表11 内镜中心质量控制数据对账索引上传请求消息的补充约束
	元素路径
	基数
	约束
	数据类型
	元素说明

	request_biz
	1..1
	M
	any
	请求业务参数体

	request_biz/data_date
	1..1
	M
	Date
	数据上传日期。发起对账时的前一天，表示格式 D 8 ，YYYYMMDD 格式

	request_biz/check_serial
	1..1
	M
	String
	对账流水号。一次对账分多个批次请求时，每次请 求的对账流水号相同

	request_biz/index_amount
	1..1
	M
	Number
	索引数量。发起对账时的前一天应上传的数据数量

	request_biz/batch_amount
	1..1
	M
	Number
	批次数量。索引数量超过 10000 时需分为多个批次 上，例如索引数量为 25000 时，批次数量应≥3

	request_biz/batch_sequence
	1..1
	M
	Number
	当前批次顺序号。从 1 开始，最大不超过批次数量

	request_biz/batch_index_amount
	1..1
	M
	Number
	当前批次索引数量。不超过 10000

	request_biz/batch_index_list
	1..1
	M
	List
	当前批次索引列表

	request_biz/batch_index_list/index
	1..*
	M
	any
	索引参数体

	request_biz/batch_index_list/index/njzk lsh
	1..1
	M
	String
	内镜质控流水号



附表12 内镜中心质量控制数据对账索引上传响应消息的补充约束
	元素路径
	基数
	约束
	数据类型
	元素说明

	response_biz
	1..1
	M
	any
	响应业务参数体

	response_biz/check_serial
	1..1
	M
	String
	对账流水号

	response_biz/index_amount_receive
	1..1
	M
	Number
	接收索引数量



7.支持对当前内镜中心追溯管理系统进行改造，并以视图方式提供内镜中心质量控制数据对账结果通知所要求的数据和字段；请求消息和响应消息需符合数据传输服务格式要求；（下附内镜中心质量控制数据对账结果通知请求消息、响应消息的补充约束）
附表13 内镜中心质量控制数据对账结果通知请求消息的补充约束
	元素路径
	基数
	约束
	数据类型
	元素说明

	request_biz
	1..1
	M
	any
	请求业务参数体

	request_biz/data_date
	1..1
	M
	Date
	数据上传日期。发起对账时的前一天，表示格式 D 8 ，YYYYMMDD 格式

	
request_biz/check_serial
	
1..1
	
M
	
String
	对账流水号。同对账索引上传时的对账流水号。一 次对账结果分多个批次请求时，每次请求的对账流 水号相同

	request_biz/index_amount
	1..1
	M
	Number
	索引数量。发起对账时的前一天应上传的数据数量

	request_biz/index_amount_miss
	1..1
	M
	Number
	缺失索引数量

	
request_biz/batch_amount
	
1..1
	
M
	
Number
	批次数量。缺失索引数量超过 10000 时需分为多个 批次通知，例如缺失索引数量为 25000 时，批次数 量应≥3

	request_biz/batch_sequence
	1..1
	M
	Number
	当前批次顺序号。从 1 开始，最大不超过批次数量

	request_biz/batch_index_list
	1..1
	M
	List
	当前批次缺失索引列表

	request_biz/batch_index_list/index
	1..*
	M
	any
	索引参数体

	request_biz/batch_index_list/index/njzk lsh
	1..1
	M
	String
	内镜质控流水号



附表14 内镜中心质量控制数据对账结果通知响应消息的补充约束
	元素路径
	基数
	约束
	数据类型
	元素说明

	response_biz
	1..1
	M
	any
	响应业务参数体

	response_biz/receive_time
	1..1
	M
	String
	对账结果通知接收时间。表示格式 DT14，YYYYMMDDhhmm ss 格式




五、其他要求
1、项目建设周期：合同签订后，中标人需在30天内完工并通过采购人验收、交付采购人使用。
2、付款方式：合同签订实施后，验收合格收到发票后，在三个月内一次性支付相应的款项。
3、中标单位需承担温州市中医院内镜中心追溯管理系统接口改造及内镜中心追溯管理系统修改的全部费用。

六、定标方法
1、确定中标候选人
1.1由评标委员会确定中标候选人。
1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。
2、确定中标人
2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。
2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。
3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果。

七、评分细则
1、技术分的评定（70分)（权值70%）
各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。
2、商务标（报价）30分（权值30%）
满足招标文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：
1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；
2）其他投标人的价格分按以下公式计算：
报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）
3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。
4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
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八、附件
1、技术评分：满分70分

	评分项目
	分值
	评标要点及说明

	产品性能、技术指标（15分）
	15
	完全响应招标文件中技术要求所有参数的得15分；指标每负偏离一条扣2分，分数扣完为止。

	原厂服务保障能力（20分）
	20
	项目涉及到对现有内镜中心追溯管理系统的技术层面修改，投标人需提供原系统厂商出具的针对本项目的原厂盖章的授权函，提供得10分，未提供不得分。
中标单位需承担温州市中医院内镜中心追溯管理系统接口改造及内镜中心追溯管理系统修改的全部费用。投标人提供承诺函得10分，未提供不得分。

	项目管理服务能力（6分）
	6
	投标人具备项目管理人员、软件设计师资质，提供《信息系统项目管理师》、《软件设计师》资格证书的,每提供一项得3分，最高得6分。
（需要投标人提供人员证书扫描件及投标人为该人员缴纳社保记录凭证作为证明材料，没有提供相关材料的不得分。）

	企业资质（12分）
	12
	投标人具备公司在高新技术领域发展/质量管理体系健全/资信等级较高/信息安全管理体系完善/信息技术服务管理体系健全并有相关机构认证的，每提供一个得3分，最多得12分。
（均须提供有效证书复印件并加盖投标人公章，否则无效。）

	技术方案（14分）
	14
	根据投标供应商所提供技术方案的可行性、完整性以及落实的保障措施情况等综合评分。
A档：10-14分；B档：5-9分；C档：0-4分。
本项未提供相关内容的不得分。

	业绩（3分）
	3
	提供2022年1月1日来具有消化内镜中心追溯系统项目大型三甲医院成功案例，提供一份得1分最多得3分。
（提供相关证明材料复印件，与同一采购人签订的多份合同视为1个业绩）








2、 价格评分：满分30分
[bookmark: _Toc11964][bookmark: _Toc8618]报价一览表
项目名称：温州市中医院传染病合规平台建设内镜中心洗消数据对接                               
	序号
	项目名称
	报价（人民币元）
	备注

	1
	传染病合规平台建设内镜中心洗消数据对接 
	大写：
	

	
	
	小写：
	



说明：
1、全部报价均为税后价。
2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）
3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。
4、报价超过预算金额按无效标处理。
       




 
   供应商全称（盖章）：
   供应商代表（签字）：
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